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Осложнения 

электрокардиостимуляции

http://www.annalspc.com



Классификация осложнений

• Гемоперикард;

• Пневмоторакс;

• Гемоторакс;

• Дислокация электрода;

• Гнойные осложнения;

• Венозный тромбоз;

• Пролежень ЭКС;

• Нарушение функции ЭКС/электродов;

• Миостимуляция и др.



Гемоперикард

-1 на 300-400 первичных имплантаций

По данным Lanzman RS, 2011 



Гемоперикард

По данным Gale Sloan Thompson,





Пневмоторакс

-1 на 150-200 первичных имплантаций

По данным Dr Sajoscha Sorrentino

http://radiopaedia.org/users/sajoscha


Пневмоторакс

По данным Kabayadondo Maidei Gugu и de Meester Antoine



Гемоторакс

-1 на 150-200 первичных имплантаций

По данным Jeffrey L. Williams и Robert T. Stevenson



Дренирование плевральной полости



Дислокация электрода

-1 на 100-150 первичных имплантаций

По данным Harinder R Singh



Дислокация электрода

По данным Kabayadondo Maidei Gugu и de Meester Antoine



Гнойные осложнения

-1 на 150 первичных имплантаций

По данным Kabayadondo Maidei Gugu и de Meester Antoine



Гнойные осложнения-

нагноение ложа ЭКС

По данным Marios S Themistocleous

http://www.surgicalneurologyint.com/searchresult.asp?search=&author=Marios+S+Themistocleous&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0


Вегетации на электродах

По данным Víctor X. Mosquera 



Пролежень ЭКС
-1 на 120-150 первичных имплантаций

По данным Kabayadondo Maidei Gugu и de Meester Antoine



Пролежень ЭКС

По данным Sanjay Arora 



Венозный тромбоз

-1 на 200 первичных имплантаций

По данным Vladimir Khalameizer



Венозный тромбоз

По данным Kátia Regina da Silva



Венозный тромбоз

По данным Kabayadondo Maidei Gugu и de Meester Antoine



Гематома ЭКС

По данным http://www.topclosure.com



Перелом электрода

По данным http://cardiolog.org



Перелом электрода

По данным Lanzman RS



Нарушение функции 

ЭКС/электродов



Блокада выхода импульса ЭКС

-следствие чрезмерного образования 

соединительной ткани в области прикрепления 

кончика электрода к эндокарду. 

Факторы риска:

-ишемическая болезнь сердца,

-воспалительно-дегенеративные изменения 

миокарда, 

-фиброз эндокарда. 



Нарушение «захвата»



Блок выхода ЭКС, неэффективная

стимуляция



ЭКС-индуцируемая тахикардия

По данным Anton Verrijcken



Синдром 

электрокардиостимулятора

По данным Andrew Wiper



Миопотенциальное

ингибирование

По данным Казека Б.В., Тетериной Е.В., 2006



Миостимуляция

-при  нарушении изоляции электрода, 

-при неудачном расположении кончика электрода в правом 
желудочке близко к проекции диафрагмального нерва 
возможна стимуляция диафрагмы, что выражается в 
ощутимых и неприятных для пациентах толчков диафрагмы. 

Лечение:

данзамена либо репозиция электрода.



Нарушение чувствительности

кардиостимулятора

По данным Тетериной Е.В., 2006



Нарушение функции детекции 

стимулятора на фоне истощения 

источника питания



Нарушение чувствительности

кардиостимулятора

Запись ЭКГ здесь и далее: по данным Гордеевой С.Н. и коллег, 

2009-2014



Нарушение «захвата»



Отказ ЭКС



Спасибо за

внимание!


